Infusao IV:

Bomba CADD Solis

Consulte seu folheto
“Guia do paciente para
terapia de infusao”
para obter informacdes
adicionais.

Essas informagdes ndo substituem o
aconselhamento profissional.
Siga sempre as recomendacbes
do seu médico, enfermeiro ou
farmacéutico.

O objetivo destas instrucdes é
fornecer a vocé as etapas basicas
para administrar seu medicamento.
Consulte o manual de sua Bomba
CADD para obter instrucbes mais
detalhadas.

Apoio do método SA3

Option Care Health
FOR PARENTERAL USE ONLY

Doe, John J. Doe, M.D.

1234 Main St Anywhere, USA 12345 NDC: §3323-0517-5
Rx #:0470016504 01/27118 (01/27118)
Milrinone 120mg/300ml (c=0.4mg/ml) Uty 4
Directions: pfr: FRESENIUS KABI

Infuse contents of bag IV via Cadd solis pump
continuously at a rate of 6ml/hr (0.375mcg/kg/min)

Pump settings: Cont mode res vol=300ml * rate =
B6ml/hr * current weight = 107kg. This bag will last
48 hours
Storage: Refrig, remove 2hrs before use
Use By: 02/05/18 RPh:

CAS

Para fins de demonstracdo, siga as instrugéo na
sua SUA bolsa de medicamentos.

1 | Sua equipe da Option Care Health estd disponivel em tempo integral para ajudar vocé

- Remova os medicamentos da geladeira pelo menos

Introducao

(minutos/horas)
antes de usar. Consulte o rétulo do medicamento para obter instrucdes
sobre quando remové-lo do refrigerador

- NUNCA acelere o processo de aguecimento esguentando o

medicamento no fogdo ou micro-ondas

- Use uma area de trabalho limpa

- Lave bem as maos com sabdo antibacteriano e agua morna

(se ndo tiver agua e sabdo disponivels, use um desinfetante para maos a base de alcool)

- Seque suas mdos com uma toalha limpa

1 | Reuna seus suprimentos e prepare o método

SASH conforme as instrucoes:
. Método SASH (veja a Fig. 1)
. Bomba CADD
. Tubo IV
. Bolsa de medicamento
Seringas de lavagem
ml de solucdo salina

mooOwpP

ml de heparina
Lencos umedecidos com alcool

G. Recipiente para materiais perfurocortantes (se necessario) €/0u recipiente
de descarte

unidades/ml de heparina

2 | Inspecione a bolsa de medicamento

Inspecione a bolsa de medicamento. Confira a etiqueta da bolsa
(Veja a Fig. 2) € verifique:

. Nome correto do paciente

. Nome correto do medicamento

. Volume/quantidade do medicamento

. Instrucdes de armazenamento

. Data de validade do medicamento

mooOw>pP

A bolsa de medicamento ndo deve conter vazamentos, particulas flutuantes ou

descoloracdo. Entre em contato seu enfermeiro ou farmacéutico se houver problemas
com a bolsa de medicamento ou se alguma coisa no rétulo estiver incorreta.
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Prepare suas seringas de lavagem, se
receber instrucoes para realizar a lavagem
entre as bolsas de medicamento

. Antes de usar a seringa, pressione firmemente o émbolo com a tampa

da ponta ainda colocada, apenas até sentir o Eémbolo se mover.

. Retire 0 ar e a solucdo excedente, girando a tampa da ponta para

abri-la e empurrando o émbolo para frente. Retire a solucdo extra
até a quantidade instruida por seu enfermeiro. (veja a Fig. 3)

. Cologue a tampa novamente, tendo cuidado para ndo tocar a

ponta da seringa com sua mado. Se vocé tocar nela, precisard
comecar de novo com uma seringa limpa. Cologue a seringa de
lado até que vocé esteja pronto para usa-la.

. Repita com todas as seringas de lavagem necessarias para a dose.

Prepare seu medicamento IV

. Remova o tubo IV da embalagem.

. Retire o clipe azul do fundo do cassete. (veja a Fig. 4)

. Cologue a bolsa de medicamento em uma superficie plana e limpa.
. Remova a aba da bolsa de medicamento. (veja a Fig. 5)

Remova a cobertura da ponta do tubo. veja a Fig. 6) NAO toque na ponta.

Espete a bolsa empurrando e torcendo a extremidade do tubo na
porta da bolsa. (veja a Fig. 7) Certifiqgue-se de gue a ponta alcance o
medicamento na bolsa, tendo cuidado para ndo perfurar a bolsa.
(Veja a Fig. 8)

Conclua sua bolsa de medicamento atual
(se vocé jd foi desconectado da sua bomba, continue no passo n.° 6)

. Quando a infusdo atual estiver concluida, aperte a tecla(Stop/Start

(Parar/Iniciar).

. Desconecte o tubo usado do seu cateter V.
. Remova o tubo da bomba empurrando para baixo a trava do

cassete até este se solte. Descarte o tubo em um recipiente
conforme as instrucdes de seu enfermeiro.

Troque as pilhas conforme as instrucoes:
(Se usar pilhas recarregdveis, siga as instrugées fornecidas por
seu enfermeiro)

. Gire o botdo no sentido anti-horario para abrir a tampa.

Remova as pilhas usada e descarte-as conforme as instrucdes.

. Insira as novas pilhas combinando as marcacdes positivas e

negativas nas pilhas com as marcacoes correspondentes na
bomba. Cologue uma pilha de cada vez. (veja a Fig. 9)

Feche a tampa das pilhas girando o botdo no sentido horario para
trava-la.

Deixe a bomba ligar; vocé ouvira 6 bipes.

A bomba ndo sera ligada se as pilhas ndo forem instaladas corretamente.
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7 | Conecte o novo tubo na bomba

A. Com a bomba ligada, insira 0s novos ganchos do cassete nos pinos
da dobradica da bomba. (veja a Fig. 10)

B. Cologue a bomba com cassete em uma superficie firme e empurre
para baixo na parte superior da bomba.

C. Aperte para cima a trava para travar 0 novo cassete na bomba.
Certifigue-se de que a trava seja lavada com a lateral da bomba.

8 | Prepare seu tubo IV

Ao preparar o tubo, ele NUNCA deve estar conectado ao paciente.

A preparagdo com o conjunto conectado ao paciente pode resultar em sobredose
e causar lesdes ou mesmo a morte do paciente.

A. “Prime tubing?” (Preparar o tubo?) aparecera na tela, selecione
“Yes” (Sim).

Antes de deixar a farmdcia, a bomba foi programada pelo seu farmacéutico de
acordo com as instrugcées do seu prestador de servicos de saude e foi verificada

por outro médico, se aplicavel. A bomba estd no modo bloqueado. Vocé ndo sera
capaz de mudar a programagao.

B. Confirme que o tubo esta desconectado do seu cateter IV, abra as
presilnas e selecione “Prime” (Preparar).

C

Continue a prepara¢do, selecionando “Yes” (Sim) quando solicitado,
até que o liguido goteje da extremidade do tubo.

D. Vocé pode parar a preparacao a qualquer momento, selecionando
“Stop priming” (Parar preparacdo).

E. “Reset reservoir volume” (Reiniciar o volume do reservatorio)
aparecera na tela, selecione “Yes” (Sim).

F. Depois que a bomba reiniciar o volume, “Ready to begin”
(Pronto para comecar) aparecera na tela.

o
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9 | Enxague sua linha IV com solucao salina,
se for instruido
Com uma de suas seringas salinas preparadas na etapa n.° 3.

A. Limpe o conector sem agulha no seu cateter [V .com um lengo
umedecido com alcool por, pelo menos, 16 SEGUNDOS e deixe
secar sozinho. (veja a Fig. 11

B. Retire a tampa de protegdo da seringa com solugdo salina.
NAO togue na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solucdo salina se a ponta estéril estiver sem tampa
e tocar uma superficie suja.

C. Fixe a seringa com solucdo salina ao conector sem agulha no
seu cateter IV usando movimento de empurrar e girar no sentido
horario até que figuem presos juntos. (Veja a Fig. 12)

D. Abra a presilha do seu cateter IV e/ou do conjunto de extensdo IV,
se indicado.

E. Enxdgue seu cateter IV usando o método “injetar/parar”. NAO
tente fazer a lavagem se encontrar resisténcia. Ligue para o seu
enfermeiro ou farmacéutico

ml de solucdo salina

F. Remova e descarte a seringa com soluc¢do salina em um recipiente
de descarte.

10 | Administrar seu medicamento

A. Limpe o conector sem agulha no seu cateter [V .com um len¢co com
alcool por, pelo menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar sozinho.
(Veja a Fig. 11)

B. Remova a tampa protetora do tubo V.

C. Fixe o tubo IV firmemente ao conector sem agulha do cateter IV
usando o movimento de empurrar e girar no sentido horario até
gue figuem presos juntos. (veja a Fig. 13)

D. Abra todas as presilhas no seu tubo e cateter V.

E. “Start pump?” (Iniciar bomba®?) aparecera na tela, selecione “Yes”
(Sim). A mensagem na barra de status mudara para mensagem
verde “Running” (Executando) e “Infusion is starting now...”
(A'infusdo esta iniciando agora...) aparece brevemente.

F. Vocé sabera que a bomba esta funcionando quando a luz verde
estiver piscando.

11| Pausar uma infusdo
A. Ainfusdo pode ser pausada apertando a tecla(Stop/Start) (Parar/Iniciar).

B. Para retomar sua infusdo de onde parou, aperte a tecla(Stop/Start
(Iniciar/Parar). Sua bomba ira disparar o alarme se vocé ndo a reiniciar
dentro de alguns minutos. O alarme € um lembrete para ligar a

bomba. o
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12 | Quando chegar a hora de trocar a bolsa ou
quando tiver sido instruido a parar sua infusao:

Sempre faga a infusdo de seu medicamento conforme as instrucoes.

A. Se sua infusao estiver concluida OU vocé estiver fazendo uma
“pausa de desconexdo” entre doses, pare a bomba apertando a

tecla (Stop/Start)(Parar/Iniciar).

B. O menu perguntara: “Stop pump?” (Parar a bomba?) Selecione
“Yes” (Sim).

C. Desconecte o tubo IV e descarte todo o equipamento conforme as
instruces em um recipiente de lixo.

Se o tubo for usado novamente dentro de 24 horas, cubra a ponta exposta do tubo IV

com uma tampa esterilizada fornecida.

13 | Enxdgue sua linha IV com solucao salina,
se solicitado (se sua infusdo estiver completa ou se estiver
fazendo um “intervalo de desconexdo” entre as doses)

A. Limpe o conector sem agulha no seu cateter IV com um len¢o com
alcool por, pelo menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar sozinho. (veja a Fig. 1)

B. Remova a tampa protetora da seringa com solucdo salina.
NAO toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solucdo salina se a ponta estéril estiver sem tampa
e tocar uma superficie suja.

C. Fixe a seringa com solucdo salina ao conector sem agulha no cateter
[V usando o movimento de empurrar e girar no sentido horario até
gue figuem presos juntos. (veja a Fig. 12)

D. Enxdague seu cateter |V usando o método “injetar/parar’. NAO
tente fazer a lavagem se encontrar resisténcia. Ligue para o seu
enfermeiro ou farmacéutico.

ml de solucdo salina

E. Feche a presilha de seu cateter IV e/ou conjunto de extensdo IV, a
menos que tenha sido instruido a usar heparina.

F. Remova e descarte a seringa com solucdo salina em um recipiente
de descarte.

14 | Se estiver conectando uma nova bolsa neste
momento, volte ao inicio das instrucdes

15 | Enxdgue sua linha IV com soluc¢ao salina,
se solicitado (se sua infuséo estiver completa ou se estiver
fazendo um “intervalo de desconexdo” entre as doses)

A. Limpe o conector sem agulha no seu cateter IV com um lengo com
dlcool por, pelo menos, 16 SEGUNDOS e deixe secar sozinho. (veja a Fig. 1)

B. Remova a tampa protetora da seringa com heparina.
NAO toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com heparina se a ponta estéril estiver sem tampa

e tocar uma superficie suja.
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C. Fixe a seringa com heparina ao conector sem agulha no cateter
IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horario
até que figuem presos juntos. (veja a Fig. 12)

D. Abra a presilha do seu cateter IV e/ou do conjunto de
extensdo IV, se indicado.

E. Enxague seu cateter IV usando o método “injetar/parar’. NAO

— Alarmes da bomba CADD tente fazer a lavagem se encontrar resisténcia. Ligue para o seu
Estes s8o os alarmes da bomba que podem enfermeiro ou farmacéutico.
E\@parar_npara sw\‘encwaroa\arm‘e, sg\ecworwe . ml de heparina unidades/ml de heparina
silence” (silenciar). Isso silenciara o alarme por - -
dois minutos. Se ndo for verificada, a bomba F. Feche a presilha do seu cateter [V e/ou do conjunto de extensdo
soara novamente um alarme apds dois minutos IV se indicado.
Ligue para sua farmacia da Option Care Health ’ ) ) o
para obter ajuda a qualquer momento, conforme G. Remova e descarte a seringa de heparina em um recipiente de
necessario. descarte.

Alarme Mensagem

Alarme de falha do sistema | Um erro irrecuperavel pode ter ocorrido, como falha de hardware ou software
Com esse alarme, o indicador &mbar fica aceso continuamente, a tela fica
vermelha e um alarme de dois tons soa. Se ocorrer um alarme de falha do
sistema, entre em contato com seu enfermeiro ou profissional de salde.

Alarme de alta prioridade Esse alarme sempre pausa ou para a bomba. Esse alarme € acompanhado
por uma tela vermelha e persiste até ser reconhecido com o toque de uma
tecla ou até que a condi¢do que disparou o alarme desapareca. Se for
silenciado, o alarme soa novamente apos dois minutos, se a condigdo de
alarme persistir.

Alarme de prioridade média | Esse alarme nao para a bomba (a liberagao continua). Esse alarme é
acompanhado por uma tela &mbar e persiste até ser reconhecido com

o toque de uma tecla ou até que a condigao que disparou o alarme
desapareca. Se for silenciado, o alarme soa novamente apos dois minutos,
se a condigdo de alarme persistir.

. E Alarme de prioridade baixa | Esse alarme nao para a bomba (a liberagdo continua). O alarme &

@ acompanhado por uma tela azul e persiste por cinco segundos (ou mais
m alguns alarm I ja T nheci m ]
stop/start PCAdose com alguns alarl es)a menos que seja reconhec do com o toque de uma
tecla ou até que a condicdo que disparou o alarme desapareca.

o . D Mensagem de prioridade Essas mensagens ndo param a bomba. Elas aparecem na barra de status

informacional por cinco segundos, sdo quase sempre silenciosas e ndo precisam de
reconhecimento. Os Exemplos incluem “cassette locked” (cassete travado)
e “cassette unlocked” (cassete destravado).

Ligue para seu
enfermeiro ou

médico caso tenha « Enxdgue o cateter IV com ml de solucdo (S)alina

a|guma dL]Vida ou + (A)dministre o medicamento continuamente conforme
as instrucdes

Resumo do procedimento (SASH):

preocupacao

« Em qualquer interrupcdo da infusdao ou quando a

@ infusdo estiver concluida:

Sua equipe da Option Care « Enxague com ml de solucao (S)alina

Health esta disponivel em « Enxdgue com ml de (H)eparina, se solicitado
tempo integral para ajudar vocé \_ %
Para visualizar as instrucdes em video e acessar recursos educacionais

adicionais, acesse optioncarehealth.com/education.

As unidade da Option Care Health sdo credenciadas pela ACHC. Os nimeros da HHA estdo disponiveis i ®
para visualizagdo em optioncarehealth.com Optlon Care health
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